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Vejledning til sundhedspersoner og hjelpemiddeldepoter om tilpasning af
medicinsk udstyr og fremstilling af udstyr efter mal

Denne vejledning indeholder et overblik over opmarksomhedspunkter for tilpasning af medicinsk udstyr
og fremstilling af udstyr efter mal. Vejledningen er malrettet fagpersoner, der arbejder med visitering af
brugere til medicinsk udstyr og tilpasning af medicinsk udstyr, f.eks. leeger, ergoterapeuter og personale
pa hjelpemiddeldepoter.

Lovgivningen om medicinsk udstyr er opdelt i 2 hovedkategorier af medicinsk udstyr — 1) medicinsk
udstyr og 2) medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Denne vejledning vedrerer alene medicinsk udstyr
og produkter uden medicinsk formdl, som navnt 1 bilag XVI 1 forordningen.

De EU-retlige regler om medicinsk udstyr blev den 26. maj 2021 erstattet af Europa-Parlamentets og
Rédets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr. Forordningen finder direkte
anvendelse 1 Danmark.

Vejledningen preciserer reglerne 1 Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 2017/745 af 5. april
2017 om medicinsk udstyr og de danske regler om medicinsk udstyr. Vejledningen erstatter vejledning
nr. 10254 af 12. december 2016 til sundhedspersoner og hjelpemiddeldepoter om specialtilpasning af
medicinsk udstyr og fremstilling af medicinsk udstyr efter mal, som hermed ophaves.

Forordningen om medicinsk udstyr omtales i denne vejledning som ”forordningen”. Se henvisninger til
lovgivning i afsnittet om lovgivning sidst i denne vejledning.
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1. Introduktion

Nér fagpersoner foretager visitering af brugere til medicinsk udstyr, kan det overvejes, om der findes
CE-merket udstyr, der opfylder brugerens behov, eller om der er behov for fremstilling af et udstyr
efter mél, der opfylder brugerens individuelle behov. I nogle tilfelde findes der CE-merket udstyr,
der kan indstilles til den enkelte brugers behov, og i andre tilfelde kan det vere hensigtsmaessigt at
fremstille et udstyr efter mal. Det er vigtigt, at sundhedspersoner og personale pa hjelpemiddeldepoter er
opmearksomme pa, hvorndr man er fabrikant af udstyr efter mél og har kendskab til de forpligtelser, der
pahviler fabrikanter af udstyr efter mal.

Mange hjzlpemidler er massefremstillet medicinsk udstyr og er derfor CE-markede. CE-maerket bety-
der, at fabrikanten erklarer, at udstyret opfylder de krav, der er i lovgivningen for medicinsk udstyr. Et
CE-market medicinsk udstyr, som ifelge fabrikanten er beregnet til at blive tilpasset til en bestemt patient
eller bruger, er ikke et udstyr efter mal. Det kan vere udstyr, der er beregnet til at blive tilpasset af
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brugeren eller efter skriftlig recept/ anvisning fra en professionel fagperson indenfor de tilpasningsmulig-
heder/specifikationer, som fabrikanten angiver i brugsanvisningen.

Udstyr efter mal er en s@rlig kategori af medicinsk udstyr, som er fremstillet til én bestemt patient/bru-
ger pd baggrund af en skriftlig recept/anvisning fra en beherigt kvalificeret laege eller anden autoriseret
sundhedsperson med angivelse af udstyrets designegenskaber. Udstyr efter mél kan vere nyt udstyr,
der konstrueres og fremstilles efter mél pa baggrund af en recept/anvisning fra en beherig kvalificeret
sundhedsperson. Udstyr efter mal kan ogsd vare udstyr, der tilpasses efter mal uden for fabrikantens
specifikationer, pa baggrund af en recept/anvisning fra en beherig kvalificeret sundhedsperson, til én
bestemt patient. Udstyr efter mal skal ikke CE-merkes.

Hvis et CE-maerket medicinsk udstyr tilpasses efter mal til én bestemt patient/ bruger uden for fabrikan-
tens specifikationer, pd baggrund af en anvisning/recept, og det derved bliver til et udstyr efter mél,
skal CE-market fjernes. Det kan vaere en god idé at konsultere fabrikanten af et CE-market medicinsk
udstyr, inden det bliver tilpasset uden for fabrikantens specifikationer. Fabrikanten kender udstyret og kan
evt. bidrage med nyttig viden i forhold til, om @ndringerne af udstyret kan fa betydning for udstyrets
kvalitet, sikkerhed og ydeevne. Den, der tilpasser CE-market medicinsk udstyr uden for fabrikantens
specifikationer, har ansvaret for udstyrets kvalitet, sikkerhed og ydeevne og bliver ansvarlig fabrikant af
udstyret eller udstyret efter mal. Det er heller ikke muligt at antage, at udstyret er 1 overensstemmelse
med forordningen pé baggrund af kliniske evalueringer af CE-markede udstyr, nar det bruges uden for
dets erklerede formal eller uden for fabrikantens instruktioner. Denne vejledning er et supplement til
Leaegemiddelstyrelsens vejledning til fabrikanter af medicinsk udstyr efter mél, der indeholder en naermere
gennemgang af reglerne om krav til fabrikanter af medicinsk udstyr efter mal og krav til udstyret.

2. Definitioner og begreber

2.1 Hvad er medicinsk udstyr?

Medicinsk udstyr er i forordningen defineret som “ethvert instrument, apparat, udstyr, software, implan-
tat, reagens, materiale eller anden genstand, som ifelge fabrikanten er bestemt til anvendelse, alene eller i
kombination, pad mennesker med henblik pa et eller flere af folgende sarlige medicinske formal:

— diagnosticering, forebyggelse, monitorering, forudsigelse, prognose, behandling eller lindring af syg-
domme

— diagnosticering, monitorering, behandling, athjelpning af eller kompensation for skader eller handicap

— afprovning, udskiftning eller @ndring af anatomien eller en fysiologisk eller patologisk proces eller
tilstand

— tilvejebringelse af oplysninger ved hjelp af in vitro-undersogelse af provemateriale fra det menneske-
lige legeme, herunder organ-, blod- og vavsdonationer,

hvis forventede hovedvirkning i eller pa det menneskelige legeme ikke fremkaldes ad farmakologisk,
immunologisk eller metabolisk vej, men hvis virkning kan understettes ad denne vej.

Folgende produkter anses ogsa for at veere medicinsk udstyr:

— udstyr til svangerskabsforebyggelse eller -stotte

— produkter, der specifikt er beregnet til rengering, desinfektion eller sterilisering af udstyr som omhand-
let i artikel 1, stk. 4, og af udstyr som omhandlet i dette nummers forste afsnit. ”

Medicinsk udstyr omfatter mere end en halv million forskellige produkter. Produkterne har det tilfelles,
at de pé en eller anden médde indgar 1 diagnostik, behandling eller lindring af sygdomme, skader eller
handicap. Derudover er fx kosmetiske implantater og visse produkter til forebyggelse af svangerskab ogsa
omfattet.

Medicinsk udstyr er f.eks.:
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— hospitalsudstyr til diagnostik og behandling (f.eks. rentgenudstyr, infusionspumper, pacemakere og
kirurgiske instrumenter)

— massefremstillet brillestel og brilleglas

— mekaniske midler til at forebygge svangerskab (f.eks. kobberspiraler og kondomer)

— hjzlpemidler til handicappede (f.eks. karestole, rollatorer og krykker)

2.2 Tilbehor

Tilbeher til medicinsk udstyr er defineret som enhver genstand, der, selv om den ikke i sig selv er medi-
cinsk udstyr, ifelge fabrikanten er bestemt til at blive anvendt sammen med en eller flere slags bestemt
medicinsk udstyr, for specifikt at muliggere, at det medicinske udstyr kan anvendes i overensstemmelse
med sit erklerede formal, eller for specifikt og direkte at hjelpe det medicinske udstyrs medicinske
funktion i henhold til dets erklerede formal.

2.3 CE-markning

Medicinsk udstyr, bortset fra udstyr efter mal og medicinsk udstyr beregnet til klinisk afprevning,
ma kun bringes i omseatning eller ibrugtages, ndr det er korrekt CE-merket. CE-market betyder, at
fabrikanten erklarer, at udstyret opfylder de krav, der er i lovgivningen for medicinsk udstyr. For at kunne
CE-marke medicinsk udstyr, skal fabrikanten bl.a. dokumentere udstyrets sikkerhed og ydeevne.

3. Hvad er udstyr efter mal?

I forordningen defineres et "udstyr efter mal” som ethvert udstyr, der:
— er specialfremstillet efter recept fra enhver person, der 1 henhold til national ret er autoriseret i1 kraft af
sine faglige kvalifikationer,
— med angivelse pa vedkommendes ansvar af udstyrets serlige designegenskaber,
— og som er beregnet til udelukkende at blive brugt til en bestemt patient, alene med det formal at
imedekomme vedkommendes individuelle forhold og behov.

Massefremstillet udstyr, som skal tilpasses for at opfylde en faglig brugers specifikke behov, og udstyr,
som er massefremstillet ved hjaelp af industrielle fremstillingsprocesser efter recept fra enhver autoriseret
person, anses dog ikke for at veere udstyr efter mal.

Eksempler pa medicinsk udstyr efter mal:

— En tandkrone fremstillet efter en skriftlig recept/anvisning, der leveres af en tandlege, der indeholder
specifikke designegenskaber for en bestemt patients individuelle behov.

— En ortose lavet i overensstemmelse med en skriftlig recept/anvisning, der indeholder en specifik
designkarakteristik til at hjelpe en person med neuromuskulaer eller muskuloskeletal svaekkelse i
underekstremiteterne, sasom en kna-ankel-fod-ortose (KAFO).

— Handprotese beregnet til at erstatte en mistet kropsdel og /eller funktion lavet i overensstemmelse med
en skriftlig recept/anvisning, hvor den autoriserede person giver patientspecifikke designegenskaber,
der er nadvendige for fremstilling af enheden.

Medicinsk udstyr, der ikke betragtes som medicinsk udstyr efter mal, kan omfatte:

a) Massefremstillet udstyr, som af fabrikanten er beregnet til at blive tilpasset til en bestemt patient,
herunder efter recept/anvisning af professionelt personale (f.eks. en lege eller ergoterapeut) er ikke
udstyr efter mél. Et eksempel kan vare en korestol med indstillinger til nakkestotte, eller briller. Dette
er fremover betegnet som medicinsk udstyr, der kan tilpasses.

b) Medicinsk udstyr, der kan vare masseproduceret ved hjaelp af industrielle fremstillingsprocesser.
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Medicinsk udstyr der kan tilpasses

Medicinsk udstyr, der kan tilpasses, (medicinsk udstyr, der falder ind under undtagelse (a) ovenfor)
er masseproduceret medicinsk udstyr, der skal tilpasses, justeres, samles eller formes ved plejepunktet,
typisk af en sundhedsperson, i overensstemmelse med producentens validerede instruktioner, sa det passer
en individuel patients specifikke anatomofysiologiske trak inden brug.

Eksempler pa masseproduceret medicinsk udstyr, der kan tilpasses, kan omfatte:
— visse brillestel og brilleglas (som samlet danner en brille).

— Patient tilpassede keorestole.

— hereapparater (otoplast og forstaerker).

— exoproteser.

I henhold til forordningen betragtes en person (f.eks. sundhedspersonale), der tilpasser, samler eller for-
mer et medicinsk udstyr, der kan tilpasses til en bestemt patient, ikke som fabrikant, sa leenge tilpasning,
justering, montering og formgivning ikke @ndrer udstyr pd en sddan made, at overholdelse af gaeldende
krav kan blive pavirket eller &ndrer det erkleerede formal.

Patient-matchet medicinsk udstyr”

Patient-matchet medicinsk udstyr, er udstyr, der kan falde under undtagelse (b) ovenfor. Et patient-mat-
chet udstyr defineres som et medicinsk udstyr, der opfylder folgende krav:

— det matches med en patients anatomi inden for en specificeret designkonvolut ved hjelp af teknikker
sasom skalering af udstyret baseret pad anatomiske referencer eller ved at bruge de fulde anatomiske
funktioner fra patientbilleddannelse; og

— det produceres typisk i en batch gennem en proces, der er i stand til at blive valideret og reproduce-
ret; og

— det er designet og produceret under fabrikantens ansvar, selvom designet kan udvikles i samrdd med
en autoriseret sundhedsperson.

Til forskel fra et medicinsk udstyr efter mal fremstilles dette udstyr typisk i et eller flere batch eller
gennem masseproduktion. Det kreever ikke en skriftlig recept/anvisning fra en autoriseret person.

Fabrikanter til et patient-matchet medicinsk udstyr har det fulde ansvar for design, sikkerhed, ydeevne
og overordnede overholdelse af udstyret.

Det skal dog understreges, at produkter, der er medicinsk udstyr, der kan tilpasses, eller patient-matchet
medicinsk udstyr ikke kvalificerer sig som medicinsk udstyr efter mél, og derfor skal folge den saedvanli-
ge vej til at blive markedsfort som medicinsk udstyr.

3.1 Udstyr efter mal skal ikke CE-mzerkes

Nér man fremstiller et udstyr efter mal skal udstyret markes med oplysningen “udstyr efter mél”. Hvis
udstyret efter mél er sammensat af flere CE-merkerede medicinsk udstyr, skal CE-merket tages af alle
disse produkter, for levering af udstyret efter mal.

Medicinsk udstyr skal normalt emballeres sammen med en brugsanvisning, der skal medvirke til at sikre
korrekt og sikker anvendelse af udstyret. Kravene til indholdet af en brugsanvisning fremgér af bilag I
til forordningen. En brugsanvisning er undtagelsesvis ikke nedvendig for udstyr i klasse I og klasse Ila,
hvis udstyret kan anvendes fuldstendig sikkert uden hjelp af en brugsanvisning. Var opmarksom pa at
brugsanvisningen og markningen skal vere pa dansk.

Laes mere i vejledningen om markning og brugsanvisning for medicinsk udstyr.
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4. Fabrikanter af medicinsk udstyr og »fabrikantansvar«

En fabrikant er defineret som: “en fysisk eller juridisk person, som fremstiller eller nyistandsetter
udstyr, eller som fér udstyr designet, fremstillet eller nyistandsat og markedsferer det pageldende udstyr i
eget navn eller under eget varemarke. ”

Fabrikanten skal bl.a. foretage en risikoanalyse og klinisk evaluering, inden fabrikanten bringer udstyret
efter mél 1 omsetning eller ibrugtages.

Reglerne for fabrikanter gelder ikke, hvis en anden end fabrikanten samler eller tilpasser et markedsfort
CE-merket medicinsk udstyr i overensstemmelse med dets formal og inden for fabrikantens specifikatio-
ner med henblik pé at stille udstyret til rddighed for en bestemt patient eller bruger.

Hvis man tilpasser et CE-merket udstyr uden for fabrikantens specifikationer, f.eks. ved at der settes
andre hjul eller et nyt seede pd en kerestol, og disse @ndringer ikke er foretaget eller godkendt af
fabrikanten af kerestolen, vil den ansvarlige for @ndringerne af udstyret blive betragtet som fabrikant af
udstyret eller af udstyr efter mél, safremt udstyret er omfattet af definitionen for udstyr efter mal. Dette
gaelder ogsé for nyistandsattelse af et CE-maerket udstyr.

Det er vigtigt at skelne mellem vedligeholdelse/istandsattelse og nyistandsattelse. Istandsattelse, der
sker efter fabrikantens anvisninger, betyder, at et markedsfort udstyr kommer til at fremsté i god og sikker
stand, fx hvis udstyrets tilbehersdele udskiftes i overensstemmelse med fabrikants anvisninger. Det er
forudsat, at formélet med produktet bibeholdes, og at produktets levealder, som angivet af fabrikanten,
ikke @ndres.

Nyistandsattelse er 1 forordningen defineret som, "med henblik pd definitionen af fabrikant, fuldstendig
genopbygning af et udstyr, der allerede er bragt i omsatning eller ibrugtaget, eller fremstilling af et nyt
udstyr af brugt udstyr, saledes at det bringes 1 overensstemmelse med denne forordning, kombineret med
tildeling af en ny levetid til det nyistandsatte udstyr."

Den, som udferer nyistandsettelsen, har fabrikantansvaret og skal erklaere, at udstyret opfylder kravene
til kvalitet, sikkerhed og ydeevne.

Der kan findes mere information om forpligtelser for fabrikanter af medicinsk udstyr og udstyr efter mal
1 Legemiddelstyrelsens vejledning til fabrikanter af medicinsk udstyr efter mal, vejledning om dentalt
udstyr efter mal og vejledning til nystartede fabrikanter.

Delkomponenter og fabrikanter af delkomponenter

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 1 i forordningen kan det erklerede formal med et medicinsk
udstyr opnas enten alene eller i kombination med andre enheder eller produkter. Visse dele, komponenter
eller materialer kan have et bestemt medicinsk formal og kan séledes vere omfattet af definitionen af
medicinsk udstyr. Derfor kan dele, komponenter eller materialer til medicinsk udstyr efter mél, vere
CE-market som medicinsk udstyr.

Det er derfor muligt for delkomponenter, der specifikt er beregnet til fremstilling af medicinsk udstyr
efter mél, at blive markedsfort som medicinsk udstyr, da disse produkter specifikt er beregnet til at blive
en del eller komponent i et endeligt medicinsk udstyr efter mal. Dette kan eksempelvis vare komponenter
til tandkeramik eller modulaere komponenter til protese, hvis disse mellemprodukter specifikt er beregnet
til brug til fremstilling af det endelige medicinsk udstyr efter mal. Brugsanvisningen, leveret af fabrikan-
ten af disse CE-markede enheder, skal folges, nir der udferes yderligere forberedende behandling, klar-
goring, konfiguration, installation, montering, tilpasning eller tilpasning for at imedekomme brugerens
eller patientens behov inden brug.

Fabrikanter, som velger at CE-merke dele, komponenter eller materialer til medicinsk udstyr efter mal,
skal opfylde alle relevante og geldende krav i forordningen om medicinsk udstyr. Eksempler pa dette kan
vare fabrikanter af brilleglas eller brillestel, som velger at CE-marke deres udstyr som medicinsk udstyr.
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5. Samarbejde mellem kommuner og fabrikanter

Det kan i nogle tilfelde vere vanskeligt for hjelpemiddeldepoterne at afgere, hvornér der er tale om
vedligeholdelse, istandsettelse og tilpasning af udstyr inden for fabrikantens specifikationer, og hvornér
man bliver fabrikant af et medicinsk udstyr eller et udstyr efter mal.

Det kan anbefales, at hjelpemiddeldepoterne retter henvendelse til fabrikanten af et CE-meerket udstyr,
hvis der er tvivl om, hvorvidt vedligeholdelse, istandsattelse eller tilpasning af udstyret er inden for
fabrikantens specifikationer. Fabrikanterne kender deres udstyr, og de kan eventuelt yde vejledning 1
konkrete tvivlstilfelde.

6. Levealder og sporbarhed — genbrug af hjelpemidler

Nér for eksempel en kommune vedligeholder og istandsatter hjelpemidler, er det vigtigt at have et
overblik over hvilke reparationer, der er lavet pd hjelpemidlerne, sdledes at de kan spores. Lebende
oversigter over reparationer og udskiftning af dele er vigtige, serligt hvis der skulle opstd en handelse
med udstyret.

Nar en fabrikant skal vurdere, om en handelse skyldes svigt ved deres udstyr, er det vigtigt for
fabrikanten at vide, om der er tale om originale dele eller, om der har veret udskiftninger, herunder om
der er benyttet uoriginale dele.

Samtidig ber kommunen vare bevidst om, at udstyret har en forventet levealder, som er fastsat af fabri-
kanten. Hvis kommunen beslutter at anvende hjelpemidler ud over deres levealder, er det kommunens
ansvar. Fabrikanten indestdr normalt ikke for heendelser, der er opstdet efter udstyrets levetid, og det
kan derfor vere en god idé at kontakte fabrikanten, inden kommunen beslutter at benytte et udstyr efter
udlebet af den af fabrikanten oplyste levetid.

Husk altid at sikre sporbarheden af kommunens hjelpemidler. Det er vigtigt at vide, hvor udstyret befin-
der sig. Hvis en fabrikant finder en generel fejl pa sit udstyr, er fabrikanten forpligtet til at rette fejlen pa
det berarte udstyr. Dette kan f.eks. vere en svejsning eller materialefejl pa en bestemt rollatormodel.

Fabrikanten skal kunne spore sit udstyr til sine kunder, hvilket kan vaere kommuner. Herfra er det
vigtigt, at kommunerne ved, hvor udstyret befinder sig, sdledes at fabrikantens sikkerhedsrelaterede
korrigerende handling, kan né helt ud til slutbrugerne.

Fabrikanten skal orientere Laegemiddelstyrelsen om sikkerhedsrelaterede korrigerende handlinger. Man
kan finde yderligere information om sikkerhedsrelaterede korrigerende handlinger pd Lagemiddelstyrel-
sens hjemmeside.

Lagemiddelstyrelsen offentligger alle modtagne sikkerhedsmeddelelser pé styrelsens hjemmeside.

7. Hendelser med medicinsk udstyr

Fejl, svigt og mangler ved medicinsk udstyr har direkte indflydelse pa patientsikkerheden og kan
have alvorlige konsekvenser for brugere og sundhedspersonale. Derfor opfordrer Lagemiddelstyrelsen
kommunerne til at indberette haendelser med hjelpemidler.

En handelse er i forordningen defineret som:
— enhver fejlfunktion eller enhver forringelse 1 egenskaber eller ydeevne af udstyr, som er gjort tilgaenge-
ligt pa markedet, herunder brugsfejl som folge af ergonomiske egenskaber, samt
— enhver ungjagtighed i fabrikantens oplysninger, og
— enhver uensket bivirkning.
Alvorlige hendelser omfatter situationer, hvor et udstyr, som er gjort tilgengeligt pA EU-markedet,
direkte eller indirekte forte, kunne have fort eller kunne fore til:
a) en patients, brugers eller anden persons dedsfald
b) midlertidig eller varig alvorlig forringelse af en patients, brugers eller anden persons sundhedstilstand
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c) en alvorlig trussel mod folkesundheden

Fabrikanter af medicinsk udstyr og udstyr efter mal er forpligtet til at underrette Laegemiddelstyrelsen
om enhver alvorlig haendelse umiddelbart efter, at vedkommende har opdaget sammenh@ngen mellem
den pageldende handelse og deres udstyr.

Hendelser, der ikke fik et alvorligt udfald, pga. af indgriben fra sundhedspersonale, samt handelser,
hvor fabrikanten er i tvivl om, hvorvidt hendelsen er indberetningspligtig, skal ogs indberettes. Arsagen
til dette er, at en lignende handelse kunne have medfert ded eller alvorlig forringelse af helbredet hos
patient, bruger eller tredjemand, hvis der ikke var grebet ind, inden hendelsen udviklede sig.

Hendelsen skal indberettes, uanset om den skyldes tekniske fejl eller mangler ved udstyret, brugsanvis-
ningen, ma&rkningen, anvendelse eller vedligeholdelse af udstyret. Du ber altid indberette en heendelse,
hvis du er i tvivl.

Indtil den europaiske database for medicinsk udstyr, Eudamed, er fuldt funktionsdygtig, skal fabrikan-
ten indberette heendelsen 1 det land, hvor handelsen er sket. Indberetningen skal sendes til landets
kompetente myndighed, hvilket 1 Danmark vil sige til Laegemiddelstyrelsen.

Nér Eudamed er fuldt funktionsdygtig, skal oplysninger om alvorlige handelser, geres tilgengelige i
Eudamed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen.

Las mere 1 vejledningen til fabrikanter af haendelser med medicinsk udstyr.

Autoriserede sundhedspersoner, der udever selvstendig virksomhed uden for sygehusvesenet, samt
andre, der som led i udevelsen af deres erhverv anvender medicinsk udstyr, har pligt til at indberette
oplysninger til Leegemiddelstyrelsen om enhver hendelse med et udstyr, der kan medfere eller kan have
medfort en patients, en brugers eller en eventuel tredjemands ded, eller en alvorlig forringelse af en
patients, en brugers eller en eventuel tredjemands helbredstilstand.

Brugere, parerende og andre kan ogsé indberette heendelser med medicinsk udstyr til Legemiddelstyrel-
sen.

Indberetningsskemaet er tilgeengeligt pa Legemiddelstyrelsens hjemmeside.

Las mere 1 Vejledning til driftsansvarlige for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medi-
cinsk udstyr om indberetning af haendelser med medicinsk udstyr.

Sundhedspersoner har ogsa en informationspligt, saledes at det sikres, at skadelidte patienter bliver
informeret om muligheden for at soge om erstatning. Las mere hos Patienterstatningen.

7.1 Leegemiddelstyrelsens markedsovervagning

Indberetning af hendelser til Lagemiddelstyrelsen er den bedste made at sikre, at antallet af fejl og
mangler for medicinsk udstyr overviges, og indberetning muligger indgriben, hvis forholdet mellem
udstyrets fordele og risici ikke er acceptabelt.

Safremt Legemiddelstyrelsen konstaterer, at et medicinsk udstyr, som er korrekt anbragt, vedligeholdt
og anvendt i overensstemmelse med dets formdl, vil kunne bringe patienters, brugeres eller eventuel
tredjemands sundhed eller sikkerhed i fare, kan Leegemiddelstyrelsen treffe nedvendige foranstaltninger
til at begrense eller forbyde markedsferingen eller ibrugtagningen af det pageldende udstyr eller til at
sikre, at det traekkes tilbage fra markedet.

Formalet med indberetningssystemet er, at indberetninger om handelser med medicinsk udstyr kan ind-
gd 1 overvagning af medicinsk udstyrs sikkerhed med henblik pa at forebygge hendelser med medicinsk
udstyr og at forbedre produktsikkerheden. Der er fokus pa produktsikkerhed, herunder sikkerhed for
patienter, brugere og tredjemand.
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Indberetninger fra sundhedspersonale eller fra brugeren af et medicinsk udstyr og udstyr efter maél
er med til at sikre, at Laegemiddelstyrelsen kan oge sikkerheden for bdde brugere og medarbejdere 1
sundheds- og plejesektoren.

8. Lovgivning

— Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om
@ndring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om
ophavelse af Radets direktiv 90/385/EQF og 93/42/EQF.

— Lov om medicinsk udstyr, jf. lovbekendtgerelse nr. 139 af 15. februar 2016, som @ndret ved § 3 1 lov
nr. 1687 af 26. december 2017, § 4 1 lov nr. 1554 af 18. december 2018 og § 20 i lov nr. 1853 af 9.
december 2020.

— Bekendtgorelse nr. 957 af 29. april 2021 om medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formal.

Leegemiddelstyrelsen, den 28. oktober 2021
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) IMDRF/PMD WG/N49 FINAL:2018, side 3, punkt 4.3.
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